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Цель работы - повышение точности учета количества жидкого 
продукта путем использования алгоритма расчета относительных 
погрешностей измерений массы брутто и массы нетто товарной нефти. 
В процессе исследования проводилось изучение документации 
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Единство и достоверность контроля обеспечиваются единой 
нормативной документацией, средствами неразрушающего контроля с 
нормируемыми метрологическими характеристиками, аттестацией и 
стандартизацией методик измерений и контроля.  
Современное состояние нефтедобывающей и перерабатывающей 
отраслей промышленности показывает, что измерения количества нефти и ее 
распределение в трубопроводах, а также и их оптимизация является главной 
задачей отрасли.  
Политика разумного использования природных ресурсов и учет данных 
ресурсов на всех этапах, включая добычу, транспортировку, переработку и 
реализацию, являются неразрывными и актуальными процессами. 
Погрешность измерения количества напрямую влияет на прибыль 
добывающей компании и таким образом, позволяет контролировать 
технологические процессы.  
Повышение качества есть важное условие обеспечения результатов 
измерений с погрешностью, не превышающей допустимых пределов или с 
известной погрешностью. 
Целью работы является повышение точности учета количества жидкого 
продукта путем использования алгоритма расчета относительных 
погрешностей измерений массы брутто и массы нетто товарной нефти. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить нормативную документацию и литературные источники 
для разработки методики измерений. 
2. Создать алгоритм расчета относительных погрешностей 
измерений массы брутто и массы нетто товарной нефти. 
 
 
1.Средства и характеристика измерений 
1.1  Характеристика измерений 
Особое внимание при проведении метрологической экспертизы 
уделяют методикам измерений, которые обеспечивают пригодность прибора 
с учетом требований точности параметров и соответственно на объекте их 
доступность.  
Возможность использования методик измерений конкурентов, 
показывает, как необходимо выбирать методику измерений, которая с точки 
зрения предприятия обладает более высокой точностью, и не трeбует 
наименьших материальных ресурсов, что позволяет сделать затраты 
минимальными при проектировании бизнес процессов. 
Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать требования, 
предъявляемые к методике выполнения измерений: 
 обеспечение требуемой точности измерений; 
 обеспечение экономичности измерений; 
 обеспечение безопасности измерений; 
 обеспечение представительности (валидности) результатов 
измерений. 
Оптимальным результатом измерения являться такой, который может 
адекватно заменить недостижимое истинное значение, т.к. является 
идеальным результатом измерения значение физической величины. Таким 
образом, можно использоваться для формулирования цели измерения 
подход, который зафиксирован в стандартном определении действительного 
значения физической величины. 
Цель измерения – получение действительного значения измеряемой 
физической величины, т. е. истинное значение измеряемой физической 
величины.  
Различают значения, которые соответствуют по-разному поставленным 
измерительным задачам: одни могут быть приняты за действительное 
значение корректно нормированной физической величины, другие – за 
достоверную оценку ненормированной измеряемой физической величины. 
Точность является необходимым условием для использования 
результатов измерений. Несоблюдение этого условия делает невозможным 
получение действительного значения измеряемой физической величины. 
Обеспечение точности измерений заключается в установлении требуемого 
соотношения допустимой погрешности измерений [Δ] и значения предела 
реализуемой в ходе измерений погрешности Δ 
Δ ≤ [Δ]. 
Запас точности измерений (избыточная точность) как правило 
оказывается нерациональным, поскольку предельное соотношение Δ = [Δ] 
обеспечивает достоверность измерительной информации, а уменьшение 
погрешности измерений ведет к резкому росту затрат на их выполнение. 
Экономичность измерений есть требование не абсолютное, 
сравнимое с методиками измерений конкурентов, которое гарантирует 
необходимую точность. При оценке экономичности измерений учитывают 
производительность и себестоимость измерительной операции, 
необходимую квалификацию оператора, наличие конкурирующих средств 
измерений, цену универсальных средств измерений, стоимость разработки 
и изготовления специального (нестандартизованного) средства измерений, 
возможность многоцелевого использования данных средств измерений. 
При рассмотрении безопасности измерений следует анализировать 
опасности, связанные с измеряемым объектом, а также те, которые могут 
нести средства измерений. Опасны такие явления, связанные с 
измеряемыми величинами, как высокие давления, механические и 
электрические напряжения, сила электрического тока, радиоактивность и 
многие другие. Источниками опасности применяемых средств измерений 
могут быть используемые для измерительных преобразований подвижные 
механические элементы, высокие давления и электрические напряжения, 
когерентные пучки оптических частот и другие энергетически 
насыщенные явления. 
Обеспечение представительности (валидности) результатов измерений 
выходит за рамки разработки методики измерений в узком смысле. 
Представительность результатов многократных измерений одной и той же 
физической величины связано с числом измерений и с выбранной 
доверительной вероятностью. При измерительном контроле 
представительными можно считать результаты, которые позволяют создать 
адекватную модель контролируемого объекта по измеряемым параметрам. 
Необходимы разные подходы к обеспечению представительности при 
измерительном контроле объекта, на котором воспроизводится множество 
номинально одинаковых физических величин и при измерительном контроле 
множества номинально одинаковых объектов. Принципиально отличаются 
также задачи измерений разных физических величин.  
При многократных измерениях одной и той же физической величины 
представительность результата измерений обусловлена его достоверностью и 
связана с числом наблюдений при измерениях – чем больше наблюдений в 
серии, тем более четко проявляются систематические составляющие 
погрешности измерений и тем достовернее становятся статистические оценки 
средних квадратических значений и границ случайной погрешности. 
Представительность результата измерений при многократных наблюдениях 
одной и той же физической величины зависит также от выбранной 
доверительной вероятности. Уровень представительности тем выше, чем 
больше вероятность накрытия истинного значения полученной в ходе 
измерений интервальной оценкой. 
Разные задачи измерений требуют различной точности, так 
погрешности приемочного контроля однозначной меры могут быть 
значительно большими, чем погрешности ее аттестации на определенный 
разряд. С позиций требуемой точности задачи измерений необходимо 
рассматривать в соответствии с предполагаемым использованием 
результатов. Измерительную информацию можно использовать для:  
- измерительного приемочного контроля заданного параметра; 
- сортировки объектов на группы по заданному параметру; 
- арбитражной перепроверки результатов измерений; 
- ориентировочной (приблизительной) оценки заданного параметра; 
- получения информации об исследуемой величине в ходе 
экспериментального исследования. 
К перечисленным сводится абсолютное большинство измерительных 
задач. 
Необходимую точность измерения обычно устанавливают, нормируя 
значение допустимой погрешности измерения [Δ]. Принцип нормирования 
состоит в том, чтобы погрешность измерения не оказывала существенного 
(значимого) влияния на достоверность результата измерения.  
Особенности измерительных задач состоят в том, что в их условие 
может входить или не входить допустимая неопределенность измеряемой 
физической величины (допуск параметра). Если неопределенность 
измеряемого параметра нормирована допуском или задана другим способом, 
такой тип измерительных задач будем называть корректно поставленными 
или корректными. Допустимую погрешность измерения [Δ] в таких задачах 
определяют, опираясь на допустимую неопределенность измеряемого 
параметра. Чтобы адекватно оценить параметр, погрешность измерения Δ 
должна быть пренебрежимо мала по сравнению с допустимой 
неопределенностью измеряемого параметра.  
  
1.2 Системы измерения количества и показателей качества нефти  
Измерения массы нефти в системе измерений количества и 
показателей качества нефти (СИКН) выполняют прямым методом 
динамических измерений. При этом СИКН выполняет задачи, 
представленные на рис.1.  
 
Рисунок 1- Функции и задачи СИКН  
 
Система измерений количества и показателей качества нефти 
представлена на рис. 2.  
Выходной импульсный сигнал расходомера преобразуется ИВК в 
значения массового расхода и массы брутто нефти. Массу нетто нефти 
определяют, как разность массы брутто нефти и массы балласта. Массу 
балласта определяют расчетным путем, как общую массу механических 
примесей, воды, хлористых солей. 
 
 Рисунок 2 – Система измерений количества и показателей качества 
нефти (СИКН) 
 
При выполнении измерений массы брутто и массы нетто нефти 
выполняют следующие операции: 
- массу нефти измеряют в автоматическом режиме с помощью 
расходомера массового Promass 83F и ИВК FloBoss;  
- температуру нефти в автоматическом режиме измеряют с помощью 
термопреобразователей сопротивления платиновых серии TR62 и 
преобразователей измерительных серии TMT 82. При неисправности (отказе) 
термопреобразователей сопротивления платиновых серии TR62 и 
преобразователей измерительных серии TMT 82 используют результаты 
измерений (ручной ввод) термометра ртутного стеклянного лабораторного 
ТЛ-4; 
- избыточного давления нефти в автоматическом режиме измеряют с 
помощью преобразователя давления измерительного Cerabar M (PMP51). 
При неисправности (отказе) преобразователя давления измерительного 
Cerabar M (PMP51) используют результаты измерений манометра 
показывающего для точных измерений МПТИ (ручной ввод); 
- плотность нефти в автоматическом режиме измеряют при помощи 
преобразователя плотности жидкости измерительного мод. 7835; 
- динамической вязкости – автоматически при помощи преобразователя 
вязкости FVM. Значения динамической вязкости поступают на АРМ 
оператора, где при использовании значений плотности нефти при рабочих 
условиях осуществляется пересчет в кинематическую вязкость при рабочих 
условиях; 
- объемную долю воды в автоматическом режиме измеряют при 
помощи влагомера нефти поточного УДВН-1пм. Массовую долю воды для 
выполнения учетных операций определяют один раз в 10 дней по 
объединенной пробе в лаборатории по ГОСТ 2477;  
- массовую концентрацию хлористых солей определяют в соответствии 
с ГОСТ 21534 в лаборатории два раза в сутки; 
- массовую долю механических примесей определяют в соответствии с 
ГОСТ 6370 в лаборатории один раз в 10 дней. 
Массу нетто нефти вычисляют с помощью ИВК FloBoss как разность 
массы брутто нефти и массы балласта нефти.  
Отбор проб нефти для определения ее показателей качества в 
лаборатории осуществляется в БИК с помощью автоматического 
пробоотборника с функцией ручного пробоотбора в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2517 не менее одного раза в сутки. 
При выполнении измерений соблюдают следующие условия: 
 
Диапазон температуры нефти, С от плюс 5 до плюс 30. 
Диапазон расхода нефти через СИКН, т/ч от 74,4 до 585,7. 
Кинематическая вязкость нефти, мм2/с от 4,4 до 8,6. 
Избыточное давление нефти на входе СИКН, 
МПа 
от 2,9 до 3,1. 
Допустимое избыточное давление нефти на 
выходе СИКН, МПа 
 
от 2,78 до 3,6. 
Плотность нефти в рабочем диапазоне 
температур, кг/м3 
от 822,7 до 860,8. 
Плотность нефти, приведенная к стандартным 
условиям (температура 20 оС, избыточное 
давление 0,101325 МПа), кг/м3 
Плотность пластовой воды, кг/м3  
 
 
от 790 до 850. 
от 1100 до 1300. 
Условия эксплуатации СИ в составе СИКН: 
Температура окружающего воздуха в 
помещении, где установлена СИКН, оС 
Температура окружающего воздуха в 
операторной, оС 
 
от плюс 5 до плюс 50. 
от плюс 18 до плюс 30. 
Относительная влажность воздуха, %  до 90. 
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 106 (от 630 до 
800). 
 
Далее построим диаграмму СИКН, рис.3, которая отражает в 
структурном виде все функции измерительный устройств системы. 
 
 Рисунок 3- Диаграмма СИКН 
 
Основные технические характеристики СИКН при учете товарной 
нефти (по ГОСТ Р 51858-2002) представлены в таблице 1. Основные 




Таблица 1 – Основные технические характеристики СИКН ПСП 
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 3.1. Технология QuaD 
Технология QuaD (QUality ADvisor) представляет собой гибкий 
инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой 
разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать 
решение целесообразности вложения денежных средств в научно-
исследовательский проект. По своему содержанию данный инструмент 
близок к методике оценки конкурентных технических решений, описанных в 
разделе 1.2. 
В основе технологии QuaD лежит нахождение средневзвешенной 
величины следующих групп показателей: 
1) Показатели оценки коммерческого потенциала разработки: 
- влияние нового продукта на результаты деятельности компании; 
- перспективность рынка; 
- пригодность для продажи; 
- перспективы конструирования и производства; 
- финансовая эффективность. 
- правовая защищенность и др. 
2) Показатели оценки качества разработки: 







- уровень материалоемкости разработки и др. 
Показатели оценки качества и перспективности новой разработки 
подбираются исходя из выбранного объекта исследования с учетом его 
технических и экономических особенностей разработки, создания и 
коммерциализации. 
Для упрощения процедуры проведения QuaD рекомендуется оценку 
проводить в табличной форме (табл. 2). 
В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается 
экспертным путем по стобалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 
100 – наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, 
в сумме должны составлять 1.  
Таблица 1 























1 2 3 4 5  
Показатели оценки качества разработки 
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0.1      0.5 
Итого 1  1100  42 
Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется 
по формуле: 
ii БВПср   ,      (2) 
где  Пср – средневзвешенное значение показателя качества и перспективности 
научной разработки;  
Bi – вес показателя (в долях единицы);  
Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 
Значение Пср позволяет говорить о перспективах разработки и качестве 
проведенного исследования. Если значение показателя Пср получилось от 100 
до 80, то такая разработка считается перспективной. Если от 79 до 60 – то 
перспективность выше среднего. Если от 69 до 40 – то перспективность 
средняя. Если от 39 до 20 – то перспективность ниже среднего. Если 19 и 
ниже – то перспективность крайне низкая. 
По результатам оценки качества и перспективности делается вывод об 
объемах инвестирования в текущую разработку и направлениях ее 
дальнейшего улучшения. 
Технология может использоваться при проведении различных 
маркетинговых исследований, существенным образом снижая их 
трудоемкость и повышая точность и достоверность результатов. 
3.2 .Планирование научно-исследовательских работ 
На этапе планирования необходимо составить полный перечень 
проводимых работ, определить исполнители каждого из этапов, установить 
продолжительность работ и построить линейный график выполнения 
запланированных работ. 
Вся работа делится на следующие основные этапы: 
I. Подготовительный этап: 
 1. Получение и анализ задания; 
 2. Утверждение технического задания; 
 3. Подбор и изучение литературы; 
  3.1. Изучение объекта контроля; 
  3.2. Обзор методов и средств контроля; 
II. Основной этап: 
 4. Разработка структурной схемы; 
 5. Разработка принципиальной схемы прибора; 
 6. Расчет принципиальной схемы; 
 7. Безопасность и экономичность производства; 
III. Заключительный этап: 
 8. Подведение итогов; 
 9.Оформление отчетной документации о проделанной работе 
 
 3.3. Определение трудоемкости выполнения работ 







где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
itmin  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
itmax  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
iTр  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и 
















             
калрк kТT ii   
Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
кал
k  kкал– коэффициент календарности. 
Tкал = 365    T вых = 52   Tпр = 14   
  Kкал = 1.22  
Таблица 8 -Результаты расчета трудоёмкости работ на этапах НИР 
Содержание подэтапа tmin tmax ожit  iЧ  iTр  i
T
к  
Получение и анализ 
задания 
Рук. 





Студ. 18 22 19,6 1 19,6 24 
Подбор и изучение 
литературы 
Рук. 


















Студ. 10 14 11,6 1 11.6 14 










83 103 91  
9,7 13 
Студ. 76,8 100 
 
3.3. Разработка графика проведения НИР 
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        –руководитель                         – студент  
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. 
В процессе формирования бюджета НТИ используется следующая 
группировка затрат по статьям: 
 материальные затраты НТИ; 
 затраты на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ; 
 основная заработная плата исполнителей темы; 
 дополнительная заработная плата исполнителей темы; 
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления); 
 затраты научные и производственные командировки; 
 контрагентные расходы; 










где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
kТ– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 
Значения цен на материальные ресурсы могут быть установлены по 
данным, размещенным на соответствующих сайтах в Интернете 
предприятиями-изготовителями (либо организациями-поставщиками). 
Величина коэффициента (kТ), отражающего соотношение затрат по доставке 
материальных ресурсов и цен на их приобретение, зависит от условий 
договоров поставки, видов материальных ресурсов, территориальной 
удаленности поставщиков и т.д. Транспортные расходы принимаются в 
пределах 15-25% от стоимости материалов. 
 























1 Резистор 10 0,59 5,9 
2 Конденсато
р 

























400,00           
5 Трансформ
атор 
3 356,70 1070,00 
6 Датчик 
давления  
1 118,00 118,00 
7 Датчик 
расхода 
1 118,00 118,00 
8 Транзистор 1 4,00 4,00 
Резистор МЛТ-0,5-120 Ом шт. 1 0,2 0.24 
Резистор подстроечный СП3-
38Б-0,125-2,2 кОм    
шт. 1 0,9 1.08 
Резистор SQP-5-8,2 Ом шт. 1 5 6.2 
Транзистор КТ603А шт. 4 28 134.4 
Конденсаторы К10-17-20 пФ шт. 2 2 4.8 
Переключатель KFC-A06-C2 шт. 1 1,5 1.8 
Переключатель RS-102-1B3  шт. 1 17 20.4 
Разъем BLS-12  шт. 1 16 19.2 
Разъем SS-7B шт. 1 18 21.6 
Расходные материалы 
Стеклотекстолит дм2. 2 21 25.2 
Бумага пачка 1 100 120 
Ватман А3 шт. 8 7 67.2 
Всего за материалы 4162,38 
Таблица 11 
Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель Инженер 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих дней 
- выходные дни 
- праздничные дни 
56 56 
Потери рабочего времени 
- отпуск 
- невыходы по болезни 
48 48 
























0.3 0.2 ,3 61296 2540 9,7 24638 





799.3 76,8 61386 
Итого 86024 
Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.). 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
осндопдоп ЗЗ  k                        (12) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Здоп = Кдоп ∗ Зосн =24638*0,12+61386*0,12=2956,56+7366,32=10322,88 
Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 
работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,            (13) 
где  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 
1 ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную 
и научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1% 
Отчисления во внебюджетные фонды рекомендуется представлять в 
табличной форме 
Таблица 15 





















 Итого 26110 
Накладные расходы 
В этих расходах нужно посчитать затраты на электроэнергию, 
потребляемую оборудованием. Для этого нужно узнать мощность, время 
использования оборудования и рассчитать затраты. Стоимость 1 кВт/час – 
составляет 7,8 руб. 
  77*6*0,1*7,8 =360,36 
Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы (темы) 
является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 
формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 
качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической 
продукции.  
Таблица16 
Расчет бюджета затрат НТИ 
       Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 
1. Материальные затраты 
НТИ 
4162,38 Пункт 2.4.1 












4. Отчисления во 
внебюджетные фонды 
26110 Пункт 2.4.4 
5. Затраты на электроэнергию 360.36 Пункт 2.4.5 
6. Бюджет затрат НТИ 126979,26 Сумма ст. 1- 5 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности. 
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 
вариантов исполнения научного исследования (см. табл. 16). Для этого 
наибольший интегральный показатель реализации технической задачи 
принимается за базу расчета (как знаменатель), с которым соотносится 
финансовые значения по всем вариантам исполнения.  





Ф iiиспI  ,    (15) 
где 
исп.i
финрI – интегральный финансовый показатель разработки; 
Фрi – стоимость i-го варианта исполнения;  
Фmax – максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 
проекта (в т.ч. аналоги). 
       Наименование статьи Сумма, руб. 
1.Материальные затраты НТИ 33762,38 













5.Затраты на электроэнергию 360.36 
6.Бюджет затрат НТИ 158487,26 
 
      =126979.26/158487.26=0.80          
           =158487.26/126979.26=1.25 
Полученная величина интегрального финансового показателя 
разработки отражает соответствующее численное увеличение бюджета 
затрат разработки в разах (значение больше единицы), либо соответствующее 
численное удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше 
единицы, но больше нуля). 
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов 
исполнения объекта исследования можно определить следующим образом:  
ii ba рiI , (16) 
где рiI  – интегральный показатель ресурсоэффективностидляi-го варианта 
исполнения разработки;  




ib – бальная оценка i-говарианта исполнения разработки, 
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания;  
n – число параметров сравнения.  
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности рекомендуется 
проводить в форме таблицы 
Таблица 17 


























1 2 3 4 5  
Показатели оценки качества разработки 





























7. Цена 0.1 20 100 0.2 2 





9.Финансовая 0.1 70 100 0.7 7 
эффективность 
научной разработки 










0.1      0.5 
Итого 1  1100  42 
1испрI  =4.2 
2испрI  =4.6 
Интегральный показатель эффективностивариантов исполнения 
разработки( .испiI )определяется на основании интегрального показателя 























 и т.д.  
4.2/0.8=5.25       =4.6/1.25=3.68 
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 
исполнения разработки позволит определить сравнительную эффективность 
проекта и выбрать наиболее целесообразный вариант из предложенных. 
Сравнительная эффективность проекта (Эср): 








Э    
Сравнительная эффективность разработки 
1.испI 2.испI
Таблица18 
  Показатели Исп.1 Исп.2 
1  
















При сравнении значений  интегральных показателей эффективности 
можетполучить что первый способ контрольболее эффективныйв 
бакалаврской работе технической задачи с позиции финансовой и ресурсной 
эффективности.  
 
 
